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Gebrauchsanweisung

Technische Informationen
Elastomeres Prazisionsabformmaterial auf Silikonbasis, kondensationsvernetzend.
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Bruksanvisning

Heraeus

Das Optosil®/Xantopren® Sortiment ist ein ideal aufeinander abgestimmtes System und bietet mit seinen Varianten die Moglichkeit, alle
Abformtechniken individuell zu kombinieren. Von der Kombination mit anderen Silikonmaterialien raten wir ab. Bitte vor Erstgebrauch durch Sicht-

Optosil®/ ENISO | Farbe Dosierung*? Misch- | Verar- | Mindest- | Shore Ver- |Elastische | Lineare
Xantopren® 4823 zeit beitungs- | Mund- A formung | Riick- MaB-
zeit*! verweil- Hérte unter stellung | &nderung
BASE Activator universal Plus dauer Druck | nach Ver- (Schrumpf),
formung
Liquid Paste S min: s min: s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Typ O gelb Loffel Tropfen Teilstriche 30 1:00 4:00 63 1,5 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) |(0,149/0,13ml)|(0,32¢/0,29 ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Typ O gelb Loffel Tropfen Teilstriche 30 1:00 4:00 68 17 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09m0)| (0,21 g/0,19m)
[} 12 12
®
xra:;‘:p'e“ H Typ1 | grin | Teistriche Tropfen Teilstriche 30 1:00 | 4:00 53 3,2 99,5 06
9 (11,09/8,8mI) |(0,279/0,26m)|(0,65/0,59mI)
12 12 12
®
’r:‘au':gs;e“ M Typ2 | orange | Telstiche | Toplen | Teistiche | 30 130 | 4:00 35 62 | 994 | o7
(9,09/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,65¢/0,59ml)
12 12 12
® | *4
’;ﬁ::”"e“ L Typ3 | blau | Telstiche | Toplen | Teistiche | 30 130 | 4:00 50 45 | 995 | 08
(8,69/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,65¢/0,59ml)
12 12 12
® \| 4
’;ﬁl"st°p'e“ VL Typ3 | blau | Telstiche | Toplen | Teistiche | 30 130 | 4:00 45 54 | 996 | 08

(8,59/7,6ml) (0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)

*1 Bezogen auf Raumtemperatur von 23°C / 73°F, 50 % rel. Feuchte.
Hohere Temperaturen verkiirzen, niedrigere verlangern diese Zeiten.
*2 1 Teilstrich = 1,3 cm (bezogen auf erhéltlichen Anmischblock)
*3 Mischschalchen unterer Ring entspricht 7,6 ml
*4 Bei Verwendung des Dispensers: 1 Hub (4,5 g / 4,0 ml) + 6 Tropfen (0,14 g / 0,13 ml)
Die angegebene Dosierung ist einzuhalten
Die angegebenen Daten entsprechen unserem besten Wissen und beruhen auf internen Untersuchungen.

Typ 0 = knetbare Konsistenz

Typ 1 = schwerflieBende Konsistenz
Typ 2 = mittelflieBende Konsistenz
Typ 3 = leichtflieBende Konsistenz

Instructions for use

Technical Information
Silicon based precision condensation curing impression material.

Optosil®/ ENISO | Colours Dosage*? Mixing- | Working- |  Time Shore Strain | Recovery | Linear
Xantopren® 4823 time time*! in A in from dimen-
mouth | hardness | com- defor- sional
BASE Activator universal Plus pression | mation | change
Liquid Paste S min:s min:s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Type O yellow Spoon drops graduations 30 1:00 4:00 63 15 98.6 0.3
(10.79/9.5ml) |(0.149/0.13ml) |(0.329/0.29ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Type O yellow spoon drops graduations 30 1:00 4:00 68 17 99.0 0.3
(14.49/9.5ml) |(0.099/0.09ml)[(0.21g/0.19ml)
6 12 12
®
Xf:etrc‘)pren H Type 1 green graduations drops graduations 30 1:00 4:00 53 3.2 99.5 0.6
9 (11.09/8.8ml) |(0.27 g/0.26 ml)|(0.659/0.59 ml)
12 12 12
@
)':le::;tgs;en M Type 2 | orange | graduations drops graduations 30 1:30 4:00 35 6.2 99.4 0.7
(9.09/7.6ml) |(0.279/0.26ml)|(0.659/0.59ml)
12 12 12
® | *4
);Ie:‘r:opren L Type 3 blue graduations*® drops graduations 30 1:30 4:00 50 4.5 99.5 0.8
(8.69/7.6ml) |(0.279/0.26ml)|(0.659/0.59ml)
12 12 12
® Y| *
);Ia:JnStopren VL Type 3 blue graduations*® drops graduations 30 1:30 4:00 45 5.4 99.6 0.8

(8.59/7.6ml) (0.27g/0.26ml)|(0.659/0.59ml)

*1 Atroom temperature of 23°C / 73 °F, 50 % rel. humidity.
Higher temperatures shorten, lower temperatures prolong these times
*2 1 graduation = 1.3 cm (applies to mixing pad available)
*3 Bottom ring on mixing dish is equivalent to 7.6 mi
“4 When using the dispenser: 1 stroke (4.5 g /4.0 ml) + 6 drops (0.14 g/ 0.13 ml)
The stated dosage should be observed.
The data given are furnished to the best of our knowledge and are based on internal test results.

Type 0 = putty consistency

Type 1 = heavy bodied consistency
Type 2 = medium bodied consistency
Type 3 = light bodied consistency

Mode d’emploi
Matériau pour empreinte de haute précision, a base de silicone réticulant par condensation. Mode d’emploi
Optosil®/ ENISO | Coleur Dosage*? Temps | Temps | Temps | Dureté |Déformation|Déformation| Variation
Xantopren® 4823 de total | minimum | Shore max. |rémanente| dimen-
mélange | de mani- |en bouche A S0us com-[apres com-| sionnelle
BASE Activator universal Plus pulation* pression | pression | linéaire
(rétraction)
liquide péte S min:s | min:s % % %
1 cuillére 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Type O jaune | de prélevement gouttes graduations 30 1:00 4:00 63 15 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) |(0,149/0,13ml)|(0,329/0,29ml)
1 cuillére 4-6 4-6
Optosil® P Plus Type O jaune | de prélevement gouttes graduations 30 1:00 4:00 68 1,7 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml)[(0,21g/0,19ml)
Xantopren® H 8 12 12
reen Type 1 vert graduations gouttes graduations 30 1:00 4:00 53 3,2 99,5 0,6
9 (11,09/8,8ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59 ml)
12 12 12
®
ﬁi’:g:;e" M Type 2 | orange | graduations gouttes graduations 30 1:30 4:00 35 6,2 99,4 0,7
(9,09/7,6ml) |(0,279/0,26mI)[(0,655/0,59m)
12 12 12
® ) 4
ﬁ::”’e“ L Type3 | bleu | graduations™ | gouttes | graduations | 30 1:30 | 4:00 50 45 99,5 08
(8,60/7,6ml) |(0,279/0,26mI)|(0,659/0,59m)
12 12 12
® Y| +
’;ﬁj“;m’e" VL Type3 | bleu | graduations™ | gouttes | graduations | 30 130 | 4:00 45 54 99,6 0.8

(8,50/7,6mI) |(0,279/0,26mi)|(0,65/0,59m)

*1 Les données s'entendant a une température ambiante de 23 °C/73 °F et une humidité relative de 50%.
Des témp. plus élevées raccourcissent le temps de prise, des temp. plus bassent I'allongent.
*2 Par rapport au bloc de mélange et a la spatule de mélange (1 graduation = 1,3 cm)
*3 Anneau inférieur du verre doseur, soit 7,6 ml
*4 En utilisant le distributeur @ pompe: 1 dose (4,5 g /4,0 ml) + 6 gouttes (0,14 g / 0,13 ml)
Le dosage indiqué doit étre respecté.
Les données fournies le sont aux mieux de nos connaissances et reposent sur des résultats basés sur nos propres essais.

Type 0 = Consistence malléable

Type 1 = Consistence & haute viscosité
Type 2 = Consistence a viscosité moyenne
Type 3 = Consistence a faible viscosité

Informacion técnica
Materiales elastoméricos para impresiones de precision, a base de silicona de reticulacion por condensacion.

Instrucciones de uso @

Oprosi|®/ ENISO | Color del Dosificacion*? Tiempo | Tiempo | Tiempo | Dureza Defor- Recu- Cambio
Xantopren® 4823 | producto de max. de | min.en Shore macion | péracion | dimen
mezcla | trabajo*! boca A bajo |traslade-| lineal
BASE Activator universal Plus presion | formacién ((contraccion)
liquido masilla S min:s min:s % % %
1 cucharilla 6-8 6-8 marcas
Optosil® Comfort® Tipo O | amarillo | de extraccion gotas de dosificacion 30 1:00 4:00 63 15 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) |(0,149/0,13ml)|(0,329/0,29 ml)
1 cucharilla 4-6 4-6 marcas
Optosil® P Plus Tipo O | amarillo | de extraccion gotas de dosificacion 30 1:00 4:00 68 17 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml)|(0,21g/0,19ml)
° 6 marcas 12 12 marcas
xf:;g"'e" H Tipo1 | verde |dedosificacion| gotas | dedosiicacion| 30 1:00 | 4:00 53 32 | 995 06
9 (11,09/8,8ml) (0,27 g/0,26 ml)|(0,65¢/0,59 ml)
’ 12 marcas 12 12 marcas
:::::g:;en M Tipo2 | naranja |de dosificacion gotas de dosificacion 30 1:30 4.00 35 6,2 99,4 07
(9,09/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,65¢/0,59 ml)
P 12 marcas 12 12 marcas
:f:":”’e" L Tipo3 | aul |dedosificacion|  gotas | dedosiicacion| 30 130 | 4:00 50 45 | 995 08
(8,69/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
© \I *4 12 marcas 12 12 marcas
);:j“sm"'e" VL Tipo3 | aul |dedosificacion  gotas | dedosiicacion| 30 130 | 4:00 45 54 | 996 08
(8,59/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)

*1 Referidos a temperatura ambiente de 23°C / 73°F y a una humedad relativa de 50 %
Temperatura mas elevadas acortan estos tiempos y més bajas los prolongan.
*2 Con bloque y espatula de mezcla (1 marca de dosificacion = 1,3 cm)
*3 Elanillo inferior del recipiente de mezcla corresponde a 7,6 ml
*4 Modo de empleo de los dispensadores: 1 recorrido completo (4,5 g / 4,0 ml) + 6 gotas (0,14 g /0,13 ml)
Siga la dosificacion indicada
Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos y se basan en investigaciones internas.

Tipo 0 = consistencia modelable

Tipo 1 = consistencia viscosa

Tipo 2 = consistencia de viscosidad media
Tipo 3 = consistencia fluida

Istruzioni per 'uso ®

Informazioni tecniche
Materiali per impronte di precisione a base di silicone a polimerizzazione per condensazione.

Optosil®/ ENISO |Colore del Dosaggio** Tempo Tempo [Permanenzal Shore |Deformazione| Ripresa |Variazione
Xantopren® 4823 prodotto di totale di presa A elastica de| dopo dimen-
misce- di bocca durezza |compressi defor- sionale
BASE Activator universal Plus lazione |lavorazione™' mazione |(contrazione)
liquido pasta S min:s min:s % % %
1 cucchiaio 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Tipo 0 giallo dosatore gocce graduazioni 30 1:00 4:00 63 15 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) |(0,149/0,13ml)|(0,329/0,29ml)
1 cucchiaio 4-6 4-6
Optosil® P Plus Tipo O giallo dosatore gocce graduazioni 30 1:.00 4:00 68 17 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml)[(0,21g/0,19ml)
[} 12 12
@
Xf:;gpren H Tipo 1 verde graduazioni gocce graduazioni 30 1:00 4:00 53 3,2 99,5 0,6
9 (11,09/8,8ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59 ml)
12 12 12
®
::z::gg;e" M Tipo 2 |arancione | graduazioni gocce graduazioni 30 1:30 4:00 35 6,2 99,4 0,7
(9,09/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
® | *4
:;Ie:lr:omen L Tipo3 | blu | graduazioni”® |  gocce graduazioni | 30 130 | 4:00 50 45 99,5 08
(8,69/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
© | +
);f:l"sm"'e" VL Tipo3 | blu | graduazioni”* |  gocce graduazioni | 30 130 | 4:00 45 5,4 99,6 0,8

(8,59/7,6ml) (0,27g/0,26ml)|(0,659/0,59ml)

*1 Riferito a temperatura ambiente 23°C / 73 °F, 50 % di umidita
Temperature pill alte abbreviano, piti basse allungano questi periodi.
*2 Riferito a blocco di miscelazione e spatola di miscelazione (1 lineetta di graduazione = 1,3 cm)
*3 Lanello inferiore della coppetta di miscelazione corrisponde a 7,6 ml
*4 Utilizzando il dispenser: 1 dose (4,5 g/ 4,0 ml) + 6 gocce (0,14 g/ 0,13 ml)
Rispettare il dosaggio indicato.
| dati riportati sono al meglio delle nostre conoscenze e si basano su risultati di test interni.

Tipo 0 = Consistenza putty
Tipo 1 = Consistenza elevata
Tipo 2 = Consistenza media
Tipo 3 = Consistenza bassa

Informacgodes técnicas

Materiais elastoméricos, a base de silicone por conder ao, para mold precisa: Instrugdes de uso
Oprosﬂ@/ ENISO | Cordo Proporcdo*? Tempo | Tempo | Periodo Shore De- Retorno | Alteragéo
Xantopren® 4823 produto de total minimo A formacdo | apds | linear da
mistura de intra-oral | Dureza |sobcom-| defor- |dimensdo
BASE Activator universal Plus preparo*’ pressdo | macgdo |(contracdo)
liquido pasta S min:s | min:s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Tipo O | amarelo | colher-medida gotas marc. de dos. 30 1:00 4:00 63 1,5 98,6 0,3
(10,79/9,5m) |(0,149/0,13m)|(0,32/0,29ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Tipo O | amarelo | colher-medida gotas marc. de dos. 30 1:00 4:00 68 1,7 99,0 0,3
(14,49/9,5m) |(0,099/0,09ml) (0,21 g/0,19ml)
[} 12 12
®
xra:;zp’e“ H Tipo1 | verde | marc.dedos.| gotas | marc.dedos. | 30 1:00 | 4:00 53 3,2 99,5 06
9 (11,00/8,8ml) |(0,279/0,26m) (0,650/0,59ml)
12 12 12
®
:'(‘au’:g:;e“ M Tipo2 | laranja | marc.dedos. | gotas | marc.dedos. | 30 130 | 4:00 35 6,2 99,4 07
(9,09/7,6ml) |(0,279/0,26mI)|(0,659/0,59m)
12 12 12
® | *4
ﬁl’:”’e“ L Tipo3 | aul |mac.dedos™| gotas | marc.dedos. | 30 130 | 4:00 50 45 | 995 | 08
(8,60/7,6ml) |(0,279/0,26mI)[(0,659/0,59m)
12 12 12
® *4
’;i?;”’en VL Tipo3 | aul |mac.dedos™| gotas | marc.dedos. | 30 130 | 4:00 45 54 | 996 | 08
(8,59/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,65¢/0,59ml)

*1 Relacionado com uma temperatura ambiente de 23 °C/73°F, 50% de umidade relativa.
Temperaturas mais elevadas reduzem os periodos indicados e temperaturas mais baixas prolongam.
*2 Relacionado com as graduagdes indicadas no bloco de mistura e na espatula (1 marca de dosagem = 1,3 cm)
*3 Anel inferior do recipiente de mistura corresponde a 7,6 ml
*4 No uso do dispensador: 1 curso (4,59 /4,0 ml) + 6 gotas (0,14 g/ 0,13 ml)
Respeitar a dosagem indicada
Os dados fornecidos baseiam-se em testes proprios e conhecimentos atuaimente disponiveis

Tipo 0 = consisténcia modelavel

Tipo 1 = consisténcia elevada, espesso
Tipo 2 = consisténcia média, meio espesso
Tipo 3 = consisténcia baixa, fluido

Gebruiksaanwijzing @

Technische informatie
Elastomeer precisie afdrukmateriaal op basis van condensatiesiliconen.

Optosil®/ ENISO | Kleur Dosering*? Mengtijd | Tijdin | Minimal | Shore-A | Max. Vorm-  [Lineaire di-|
Xantopren® 4823 de mond*'| verbliffs- | hardheid |elastische| vastheid |mensionele
duurinde| na1uur vervorming| verandering|
BASE Activator universal Plus mond onder druk| (krimp)
Liquid Paste S min:s min:s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Type O geel lepel druppels streepjes 30 1:00 4:00 63 15 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) |(0,149/0,13ml)|(0,329/0,29 ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Type O geel lepel druppels streepjes 30 1:00 4:00 68 17 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml)[(0,21g/0,19ml)
® 6 12 12
Xf:etrc‘)pren H Type 1 groen streepjes druppels streepjes 30 1:00 4:00 53 3,2 99,5 0,6
9 (11,09/8,8ml) |(0,27 g/0,26ml)|(0,659/0,59 ml)
12 12 12
®
)':le:‘r:gs;en M Type 2 oranje streepjes druppels streepjes 30 1:30 4:00 35 6,2 99,4 0,7
(9,09/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
® | *4
);Ie:‘r:opren L Type 3 blauw streepjes™ druppels streepjes 30 1:30 4:00 50 4,5 99,5 0,8
(8,69/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
® *4
);ﬁjn:opren VL Type 3 blauw streepjes™ druppels streepjes 30 1:30 4:00 45 54 99,6 0,8

(8,59/7,6ml) |(0,27g/0,26ml)|(0,659/0,59ml)

*1 Op basis van kamertermperatuur 23°C / 73 °F, 50 % relatieve vochtigheid.
Bij hogere temperaturen verloopt de uitharding sneller, bij lagere temperaturen langzamer.
*2 Op basis van mengblok en mengspatel (1 streepje = 1,3 cm)
*3 Mengbakje onderste ring komt overeen met 7,6 ml
*4 Bij gebruik van de dispenser: 1 slag (4,5 g/ 4,0 ml) + 6 druppels (0,14 g / 0,13 ml)
Houd u aan de dosering
De vermelde data worden verstrekt naar ons beste weten en zijn gebaseerd op interne testresultaten.

Type 0 = kneedbare consistentie

Type 1 = dikvioeibare consistentie

Type 2 = middelmatig vloeibare consistentie
Type 3 = dunvloeibare consistentie

Bruksanvisning @

Teknisk information
Elastomert, c-silikonbaserat avtrycksmaterial.

Optosil®/ ENISO | Produkt- Dosering*? bland- | total min. Shore | Defor- | Ater- Linjar
Xantopren® 4823 férg nings- |arbetstid*' tid A mering | stélining | form-
tid imun hardhet under efter |forandring
BASE Activator universal Plus tryck  |deformering|(krympning)
Liquid Paste S min:s | min:s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Typ O qul sked droppar delstreck 30 1:00 4:00 63 15 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) |(0,149/0,13ml)|(0,329/0,29 ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Typ O qul sked droppar delstreck 30 1:00 4:00 68 1,7 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml)|(0,21g/0,19ml)
[} 12 12
®
Xf:;g"'e" H Typ 1 grén delstreck droppar delstreck 30 1:00 | 4:00 53 3,2 99,5 06
9 (11,09/8,8ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59 ml)
12 12 12
®
ﬁ'::::;e" M Typ2 | orange | delstreck droppar delstreck 30 1:30 | 4:00 35 6,2 99,4 07
(9,09/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
®
ﬁl"‘:”'e" L Typ 3 bla delstreck® | droppar delstreck 30 130 | 4:00 50 45 99,5 0,8
(8,69/7,6mI) |(0,279/0,26mi)|(0,650/0,59m)
12 12 12
® yp
Xantopren® VL Typ 3 bla delstreck™ | droppar delstreck 30 1:30 | 4:00 45 5,4 99,6 0,8

Plus (8,50/7,6m) |(0,279/0,26m)|(0,65/0,59mi)

*1 Galler vid rumstemperatur 23°C / 73 °F, 50 % relativ luftfuktighet, hdgre temperaturer reducerar,
|agre 6kar denna tid.

*2 Baserat pa blandningsblock (1 delstreck = 1,3 cm)

*3 Blandningsskalar undre ring motsvarar 7,6 ml

*4 Vid anvindning av dispenser: 1 tryckning (4,5 g/4,0 ml) + 6 droppar (0,14 g/0,13 mi)

Folj den angivna doseringen.

Angivna data &r baserade pa véra egna kunskaper och resultat fran interna tester.

typ 0 = knadbar konsistens

typ 1 = trégflytande konsistens
typ 2 = halvflytande konsistens
typ 3 = lattflytande konsistens

kontrolle auf Beschadigungen prifen. Beschédigte Produkte durfen nicht eingesetzt werden. Nach Gebrauch sorgféltig verschlieBen.

Modellherstellung:

Empfohlenes Modellmaterial:

Galvanisierung:
Desinfizierung:

Haftvermittiung:
Lagerbedingungen:
Warnhinweis fiir

Das AusgieBen der Abformung kann bereits 30 Minuten nach Herausnahme aus dem Mund erfolgen.
Der Abdruck ist bis zu 7 Tagen dauerhaft dimensionsstabil.
Alle handelsiiblichen Modellmaterialien sind einsetzbar.
Wir empfehlen:
Klasse lll Gips, z. B. MOLDANO®/MOLDADUR®
Klasse IV Gips, z. B. MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
Abformungen lassen sich galvanisch in Ublichen Badern verkupfern oder versilbern.
Abformungen kénnen mit einer wéassrigen Natriumhypochloritidsung (5,25 %igen, bis zu 10 Minuten*) oder
mit anderen flr Silikone geeigneten Desinfektionslosungen behandelt werden. Bitte beachten Sie dabei die
Desinfektions-/Verarbeitungsvorschriften der jeweiligen Hersteller.
* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999
Wir empfehlen die Verwendung unseres Universal Adhesive.
Nicht tber 25°C/77 °F lagern!
Entzindlich. Durch Einatmen koénnen Gesundheitsschaden auftreten. Augen, Atmungsorgane und Haut

Activator universal Plus: koénnen gereizt werden. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser spulen und Augenarzt aufsuchen. Hautkontakt
vermeiden. Schutzkleidung tragen. Geeignete Handschuhe tragen (EN 374, Kategorie lll, z.B. Dermatril Fa.
KCL, Deutschland). Nicht verschlucken und einnehmen. Treten nach Verschlucken von Abformmaterial
gesundheitliche Beschwerden auf, umgehend Arzt aufsuchen. In seltenen Féllen kann z.B. Darmverschluss
auftreten. Bei Uiberempfindlichen Personen kdnnen Allergien gegen das Produkt nicht ausgeschlossen werden.
Nicht empfohlen bei stillenden Patientinnen und bei Kindern unter 6 Jahren. Anwendung nur durch zahnérzt-
liches Fachpersonal.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in
Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich
in ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewahrleisten wir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte nach MaBgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

Stand: 01.2009

User Advice

The Optosil®/Xantopren® assortment is a complete system. Components can be individually combined for all impression techniques. For best results
usage with other silicon materials and Activators is not recommended. Visually inspect for damage before first use. Damaged products must not be used.
Close carefully after use.

Pouring the model: Pouring can take place 30 minutes after the impression is removed from the mouth. Impressions remain

dimensional stable up to 7 days.

All commercially available modeling stones can be used.

Our suggestion:

Class Il Gips, MOLDANO®/MOLDADUR®:

Class IV Gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Impressions may be copper or silver plated in the usual way.

Impressions should generally be treated by immersion for 10 minutes* in 5,25 % Sodium Hypochlorite solu-

tion. Other silicon specific disinfectant solutions should be used as directed by the products manufacturer.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
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Adhesion: We always recommend the use of our Universal Adhesive.

Storage conditions: Do not store above 25°C/77 °F.

Warning and precaution for Flammable. Inhalation can cause health problems. Eyes, respiratory organs and skin can be irritated. In an

Activator universal Plus: emergency, rinse off immediately with copious amounts of water and consult an eye specialist. Avoid skin contact.
Wear protective clothing. Wear suitable gloves (EN 374, category lll, e.g. Dermatril from KCL, Germany). Do
not swallow and ingest. If health problems arise after swallowing impression material, seek medical attention
immediately. Intestinal blockage may arise in rare cases. Hypersensitive persons may experience an allergic
reaction to the product. Not recommended for breast feeding patients and children under 6 years. For use by
dental personnel only.

Recommended model material:

Electroplating:
Disinfection:

Our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third
parties are involved. It does not release you from the obligation to test the products supplied by us as and to their suitability for the intended processes and uses.
The application, use and processing of the products are beyond our control, and therefore, entirely your own responsibility. Should, in spite of this, liability be
established for any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent quality of our products
within the scope of our General Conditions of Sale and Delivery.

Dated: 01.2009

Conseils pratiques

La gamme Optosil®/Xantopren® est un systéme complet et parfaitement cohérent qui peut étre utilisé pour toutes les techniques d’empreintes, grace

a ses diverses possibilités de combinaisons. Nous vous conseillons cependant de ne pas combiner les produits de la gamme Optosil®/Xantopren®

avec d’autres matériaux silicones. Priére de bien vouloir vérifier avant la premiére utilisation que le produit n’est pas endommagé. Il ne faut en aucun

cas utiliser des produits endommagés. Ranger apres utilisation.

Coulée du modele: La coulée peut se faire 30 minutes aprées la réalisation de I'empreinte. L'empreinte reste intacte et stable
jusqu’a 7 jours.

Matériau recommandé pour le modéle: Tous les platres habituels peuvent étre employés.

Nous recommandons:

MOLDANO®/MOLDADURS®, platres de classe lIl

MOLDASTONE®/MOLDASYNT®, platres de classe IV

L’empreinte est compatible avec les bains de galvanisation de cuivre et d’argent usuels.

Les empreintes peuvent étre plongées dans une solution aqueuse de hypochlorite de sodium (a 5,25 %, jusqu’a

10 minutes*®) maximum ou dans une solution désinfectante couramment utilisée compatible avec les matériaux

d’empreinte a base d’élastomere. Dans ce cas, se référer au mode d’emploi de la solution désinfectante.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
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Adhésif: Nous recommandons I'utilisation de I’Adhésif Universel Heraeus Kulzer.

Conditions de stockage: A I'abri de la chaleur, ne jamais stocker a plus de 25°C/77 °F.

Recommandation pour Inflammable. Risque d’effects pour la santé en cas d’inhalation. Peut causer des irritations aux yeux, aux voies

Activator universal Plus: respiratories et a la peau. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment avec de I'eau et consulter
un spécialiste. Eviter tout contact avec la peau. Porter des vétements de protection. Porter des gants
appropriés (EN 374, cat. lll, exemple : Dermatril de la société KCL, Allemagne). Ne pas avaler ni ingérer.
Si des problémes de santé apparaissent aprés I'ingestion de matériaux d’empreinte, consulter immédiate-
ment un médecin. Une occlusion intestinale ou d’autres troubles peuvent survenir, méme si cela est peu
probable. Le produit peut provoquer une réaction allergique chez les personnes hypersensibles. Déconseillé
pour les patientes en période d’allaitement et pour les enfants de moins de 6 ans. Utilisation réservée au
personnel dentaire compétent.

Notre consultation sur la maniére d’application, sous forme orale, écrite et par des essais est effectuée au mieux de nos connaissances, mais n’est valable

cependant que comme indication n’entrainant aucune obligation, de méme par rapport a des droits de protection éventuels de tierces personnes, et ne vous libére

pas de votre propre vérification des produits livrés par nous quant a leur qualification pour les procédés et objectifs envisagés. L'application, 'utilisation et le

traitement des produits sont effectués en dehors de nos possibilités de contréle et sont donc exclusivement du ressort de vos responsabilités. Bien entendu, nous

garantissons la qualité irréprochable de nos produits en conformité avec nos conditions générales de vente et de livraison.

Galvanoplastie:
Désinfection:

Mise & jour de I'information : 01.2009

Instrucciones de uso

El surtido Optosil®/Xantopren® es un sistema completo, que le ofrece la posibilidad de combinar individualmente sus componentes segun las distin-

tas técnicas de impresion. No recomendamos su uso en combinacién con otros materiales elastoméricos. Antes de la primera utilizacion, realizar una

inspeccion visual para detectar posibles dafos en el producto. No utilizar productos dafiados. Cerrar con cuidado después de usar.

Vaciado del molde: El vaciado del molde puede realizare 30 minutos después de extraerse de la boca. El molde permanece
estable durante un periodo de 7 dias.

Material recomendado para el molde: Pueden utilizarse todos los materiales para moldes comercializados.

Materiales recomendados:

Yeso clase lll, MOLDANO®/MOLDADUR®

Yeso clase IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Las impresiones pueden ser cobreadas o plateadas en bafios galvanicos corrientes.

Las impresiones pueden tratarse con una solucién acuosa de hipoclorito de sosa (al 5,25 %, hasta 10 min.”)

o con otras soluciones de desinfeccion especificas para siliconas. Por favor tenga en cuenta las advertencias

del fabricante con respecto a la desinfeccién y la manipulacién del producto.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
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Galvanizado:
Desinfeccion:

Adhesion: Recomendamos el empleo de nuestro adhesivo universal.
Condiciones de almacenamiento: No almacenarse a una temperatura superior a 25°C/77 °F.
Advertencia Inflamable. Peligro de efectos graves para la salud en caso de inhalaciéon. Puede causar irritaciones

Activator universal Plus: de ojos, vias respiratorias y piel. En caso de contacto con los ojos, lavense immediatamente y abundante-
mente con agua y acudase a un médico. Evitar contacto con la piel. Utilizar ropa protectora adecuada.
Usense guantes adecuados. (EN 374, cat. Ill, p.ej. Dermatril de la empresa KCL, Alemania). No ingerir
ni tragar. En caso de que se produzcan molestias después de la ingestion de material de moldeado, solicitar
atencion médica. En ocasiones excepcionales puede producirse, por ejemplo, una obstruccién intestinal. Las
personas hipersensibles pueden experimentar una reaccion alérgica al producto. No se recomienda su uso
en mujeres en periodo de lactancia ni en nifios menores de 6 afios. Uso exclusivo para personal especiali-
zado en odontologia.

Nuestra asesoria de aplicaciones técnicas en base a palabras, escritos y mediante ensayos se lleva a cabo conforme a nuestro leal saber, sin embargo, sélo es
valida a manera de recomendacion sin ninglin compromiso, incluso con respecto a eventuales derechos de proteccion de terceros, y no le exonera a usted de
comprobar la idoneidad de los productos suministrados por nosotros para los procedimientos y fines pretendidos. Aplicacion, uso y manipulacion de los productos
estan mas alla de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, responsabilidad exclusiva del usuario. Naturalmente, garantizamos la impecable calidad de
nuestros productos de acuerdo a nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

Revision: 01.2009

Avvertimenti per 'uso

L’assortimento Optosil®/Xantopren® & un sistema di prodotti armonizzati in modo ideale fra di loro, che con le sue varianti, vi offre la possibilita di
combinare in modo individuale i prodotti per Iattuazione di tutte le tecniche d’'impronta. Sconsigliamo il loro utilizzo in combinazione con altri materiali al
silicone. Prima del primo utilizzo, effettuare un controllo visivo per escludere eventuali danni. Non utilizzare i prodotti se sono danneggiati. Dopo 'uso
chiudere accuratamente la confezione.

Preparazione del modello: La colatura dell'impronta puo effettuarsi gia 30 min. dopo la sua presa. L'impronta & stabile al magazzinaggio
per 7 giorni.
Sono impiegabili tutti i materiali per modelli comunemente usati in commercio.
Raccomandiamo:
Gesso classe Ill, MOLDANO®/MOLDADUR®
Gesso classe IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
Le impronte possono essere argentate e ramate galvanicamente in normali bagni galvanici alcalini o acidi.
Le impronte possono essere trattate con una soluzione di ipoclorito di sodio (al 5,25 %, fino a 10 min.*) o con
altre soluzioni disinfettanti adatte per siliconi. Si prega di osservare le disposizioni di disinfezione/lavorazione
dei rispettivi produttori.
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Adesivo: Consigliamo I'utilizzo di Universal adhesive, Heraeus Kulzer.
Conservazione: Non conservare ad una temperatura superiore a 25°C/77 °F.

Advertencia Infiammabile. A causa dell’'inalazione possono verifi carsi danni alla salute. Pud causare irritazioni degli occhi,

Activator universal Plus: degli organi respiratori e della pelle. In caso di un eventuale contatto lavare con molta acqua e consultare
I'oculista. Evitare il contatto con gli occhi. Indossare indumenti protettivi. Usare guanti adatt (EN 374, cat. Ill,
ad es. Dermatril della ditta KCL, Germania). Non ingerire né inalare. Se, in seguito ad ingestione del materiale
per impronta, si manifestano dei disturbi, consultare immediatamente un medico. In rari casi puo verificarsi, ad
esempio, un’occlusione intestinale. Le persone ipersensibili possono essere soggette a reazioni allergiche al
prodotto. Non consigliato per donne in allattamento e per bambini di eta inferiore a 6 anni. Uso riservato esclu-
sivamente al personale odontoiatrico specializzato.

Materiale per modelli consigliati:

Galvanizzazione:
Disinfezione:

La nostra consulenza in merito alle tecniche di applicazione sia verbale che scritta e sperimentale si basa sullo stato della scienza, tuttavia vale solo come indica-
zione non vincolante, anche in riferimento ad eventuali diritti di terzi e non vi esonera dall’effettuare prove in proprio dei prodotti da noi forniti onde appurarne
I'idoneita all’'uso ed ai processi previsti. L'applicazione, I'uso e la lavorazione dei prodotti avviene al di la delle nostre possibilita di controllo e rientra pertanto solo
ed esclusivamente nella vostra responsabilita. Garantiamo una qualita ineccepibile dei nostri prodotti in conformita alle nostre Condizioni generali di vendita e di
fornitura.

Aggiornamento al: 01.2009

Informagdes para uso

O conjunto Optosil®/Xantopren® é um sistema completo. Os componentes podem ser individualmente combinados permitindo todas as técnicas de

moldagem. Recomendamos que ndo se utilize em combinagdo com outros materiais de silicone. Verifique o produto previamente ao uso, caso apresen-

tar danos nio utilize-o. E proibido utilizar os produtos que apresentem danos. Fechar cuidadosamente ap6s utilizago.

Preparo do modelo: Aguardar 30 minutos apods a retirada do molde da boca, antes de vazar o gesso. O molde tem estabilidade
dimensional por até 7 dias.

Material recomendado para modelo: Podem ser utilizados todos os gessos disponiveis.

Recomendamos:

Gesso da classe Ill, MOLDANO®/MOLDADUR®

Gesso da classe IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Os moldes podem ser cobreadas ou prateadas por galvanizagdo em banhos convencionais.

Os moldes podem ser tratados com uma solugéo liquida de hipoclorito de sédio (a 5,25 %, até 10 minutos*) ou

com qualquer outra solugéo desinfetante apropriada para silicones. Ler atentamente as recomendacdes do

fabricante do desinfetante antes de o utilizar.
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Galvanizagao:
Desinfeccao:

Aderéncia: Recomendamos a utilizagdo do nosso Universal Adhesive.
Condigoes de armazenagem: N&o armazenar em temperaturas superiores a 25°C/77 °F.
Advértencia Inflamavel. Se inalado pode causar danos a saude. Pode ser irritante para os olhos, 6rgdos respirato-

Activator universal Plus: rios e pele. Em contato com os olhos, enxaguar com agua em abundancia e consultar imediatamente o
oftalmologista. Evitar o contato com a pele. Usar vestuario de protecgéo. Usar luvas adequadas (EN 374,
Cat lll, p. ex. Dermatril Empr. KCL, Alemanha). Nao engolir nem ingerir. Caso ocorram problemas de satide
depois de se engolir material de moldagem, consulte imediatamente um médico. Em casos raros, pode
ocorrer, por ex., oclusdo intestinal. As pessoas hipersensiveis podem sofrer uma reagao alérgica ao produto.
Néo recomendado para uso em mulheres em fase de amamentagédo e em criancas com idade inferior a
6 anos. Uso exclusivo por profissional de odontologia.
A nossa indicagéo técnica, sugestdes e recomendagdes para o uso deste produto sdo prestadas de boa-fé e se baseiam em testes proprios e conhecimentos
atualmente disponiveis. Contudo, ndo devem ser consideradas como garantia de utilizagdo. Isto se aplica também a produtos de outros fabricantes que tenham
sido mencionados ou aos direitos de propriedade de terceiros envolvidos. Estes nao isentam a obrigacéo de testar os produtos por nés fornecidos para determinar
sua adequacdo ao uso pretendido. A aplicagao final, a utilizagéo e o processamento destes produtos estdo além de nosso controle e, por conseguinte, sdo da
inteira responsabilidade do operador. Caso nosso produto tenha sido fornecido em condigées defeituosas ou danificado, a nossa responsabilidade limita-se ao
valor de substituigdo do mesmo. Obviamente, forneceremos produtos de alta qualidade dentro de nossos padrdes de controle de qualidade e Condigdes Gerais
de Venda e Fornecimento .

Ultima revisdo: 01.2009

Gebruiksaanwijzing

Het Optosil®/Xantopren® assortiment is een perfect op elkaar afgestemd systeem. De vele varianten kunnen individueel worden gecombineerd voor
alle afdruktechnieken. Wij raden u aan Optosil®/Xantopren® niet met andere siliconenmaterialen te combineren. Voor eerste gebruik visueel op
beschadigingen controleren. Beschadigde producten mogen niet worden gebruikt. Na gebruik goed sluiten.

Het vervaardigen van het model: De afdruk kan reeds na 30 minuten worden uitgegoten.

De afdruk kan max. 7 dagen dimensioneel stabiel bewaard worden.

Alle in de handel verkrijgbare modelmaterialen kunnen worden gebruikt.

Wij adviseren:

Klasse Ill gips, MOLDANO®/MOLDADUR®

Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

De afdrukken laten zich in de gebruikelijke baden galvanisch verkoperen en verzilveren.

Aanbevolen modelmateriaal:

Galvaniseren:

Desinfectie: Afdrukken kunnen met waterige natriumhypochloride-oplossing (5,25 %, tot 10 minuten*) en met andere voor
siliconen geschikte desinfectiemiddelen behandeld worden. Let daarbij a.u.b. op de desinfectie/ verwerkings-
voorschriften van de desbetreffende fabrikant.
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Hechting: Wij bevelen u het Heraeus Kulzer Universeel adhesief aan.
Opslag: Niet boven 25°C/77 °F.

Waarschuwing
Activator universal Plus:

Ontvlambaar. Door inademen kunnen gezondheidsrisico’s ontstaan. Irriterend voor ogen, ademhalings-
organen en huid. Bij aanraking met de ogen met veel water uitspoelen en oogarts raadplegen. Huidcontact
vermijden. Beschermende kleding dragen. Draag geschikte handschoenen (EN 374, cat lll, bijv. Dermatril
fa. KCL, Duitsland). Niet inslikken of innemen. Indien na het inslikken van afdrukmateriaal gezondheidsklachten
optreden, waarschuw dan direct een arts. In zeldzame gevallen kan darmverstopping optreden. Overgevoelige
personen kunnen een allergische reactie vertonen op het product. Niet aanbevolen voor patiénten die borstvoe-
ding geven en voor kinderen die jonger zijn dan zes jaar. Toepassing alleen door opgeleid tandartspersoneel.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als
vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun
geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden.
Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons
geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leverings-
voorwaarden genoemde maatstaven.

Status: 01.2009

Hanvisningar

Optosil®/Xantopren® ar ett system med komponenter val avstamda till varandra, vilket ger anvandaren majlighet att utnyttja alla varianter fér en

individuell avtrycksteknik. Vi avrader fran anvéndning i kombination med andra silikonmaterial. Kontrollera att produkten inte ar skadad innan den

anvands férsta gangen. Skadade produkter far inte anvandas. Tillslut noga efter anvandning.

Modellframstallning: Utslagningen av avtrycket kan ske redan 30 min. efter uttagning ur munnen. Avtrycket kan lagras upp till
7 dagar.

Rekommenderat modellmaterial: Alla standard modellmaterial kan anvandas.

Vi rekommenderar:

Klass Ill, gips, MOLDANO®/MOLDADUR®

Klass IV, gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Avtrycken kan férhydras med koppar och férsilvras i vanliga galvaniska bad.

Avtrycken kan desinficeras med en vattnig natriumhypokloritlésning (5,25 %, upp till 10 min.*) eller med

andra, for silikon lampliga desinfektionslésningar, enligt tillverkarens foreskrifter.
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Bonding: Vi rekommenderar anvéndning av vart Universal Adhesiv.

Lagring: Lagra ej 6ver 25°C/77 °F.

Sarskilda anvisningar Lattantandligt. Farligt vid inandning. Irritation av 6gon- andningsorgan och hud kan férekomma. Vid beréring,

Activator universal Plus: skolj med mycket vatten och konsultera égonlékare. Undvik hudkontakt. Anvand skyddsklader. Anvand
lampliga skyddshandskar (EN 374, kategori lll, t.ex. Dermatril fran KCL, Tyskland). Fér inte fortaras. Den
som rékar svélja avgjutningsmaterial och upplever héalsobesvér ska omedelbart uppsoka lakare. | séllsynta fall
kan exempelvis tarmvred uppstéa. Overkansliga personer kan fa allergiska reaktioner av produkten. Rekom-
menderas inte fér ammande kvinnor eller barn under sex &r. Far endast anvandas av tandvardspersonal.

Galvanisering:
Desinfektion:

Var brukstekniska radgivning, antingen i tal, skrift eller enligt forsok, sker efter basta forstdnd och utan garanti och involverar inte rattsskyddet gentemot tredje part.

Befriar inte frn egen prévning om véra produkter &r Iampliga foér en planerad behandling. D& produkternas anvandning och bearbetning sker utom var kontroll

ligger ansvaret uteslutande hos behandlaren. Naturligtvis garanterar vi for perfekt kvalitet pa produkterna enligt véra allmanna férséljnings- och leveransvillkor.
Version: 01.2009



Tekniske informationer
Elastomert praecisionsaftryksmateriale pa silikonebasis, kondensationsafbindende.

Brugervejledning

Praktiske henvisninger
Optosil®/Xantopren® sortimentet er et perfekt afstemt system, der med sine mange varianter giver mulighed for at kombinere alle aftryksteknikker.
Det frarddes at anvende systemet i kombination med andre silikonematerialer. Produktet skal kontrolleres visuelt for beskadigelser, for det bruges

forste gang. Hvis produktet er beskadiget, méa det ikke tages i brug. Skal lukkes efter brug.

Modelfremstilling:

Anbefalet materiale:

Galvanisering:
Desinficering:

Adhzesion:

Opbevaring:

Saerskilte anvisninger
Activator universal Plus:

Udstebning af aftrykket kan foregé en halv time efter at aftrykket er taget ud af munden. Aftrykket taler at blive
opbevaret i op til en uge.

Alle gaengse modelmaterialer kan anvendes.

Vi anbefaler:

Klasse Ill gips, MOLDANO®/MOLDADUR®

Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Aftryk kan forkobres/forselves pa seedvanlig vis, dvs. galvanisk.

Aftryk desinficeres med en vandig natriumhypokloritoplesning (5,25 %, op til 10 min.*) eller med et andet
silikoneegnet desinfektionsmiddel. Veer venligst opmaerksom pé producentens egne desinfektions-/forar-

bejdningsforskrifter.
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Vi anbefaler brugen af Universal Adhesiv.

M4 ikke opbevares over 25°C/77 °F.

Brandfarlig. Indanding kan veere sundhedsskadelig. Kan fremkalde irritationer i gjne, andedraetsorganer og pa
hud. Ved berering skyldes med rigeligt e vand. Opseg ejenlaeg. Undga hudkontakt. Brug seerligt arbejdstej.

Optosil®/ ENISO | Produkt- Dosering*? Blandings-| Samlet [Skalsidde| Shore Kom- Elastik Lineaer
Xantopren® 4823 farve tid arbejds- | i munden A pression | regenera- | dimensi-
tid*! mindst | hardhed efter tion ons-
BASE Activator universal Plus belasting forandring
(skrumpning)|
flydende | aftryksmasse s Min: s Min:s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Type O qul ske dréber streger 30 1:00 4:00 63 15 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) |(0,149/0,13ml)|(0,329/0,29ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Type O qul ske draber streger 30 1:00 4:00 68 1,7 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml)[(0,21g/0,19ml)
[} 12 12
®
X:l:etr(‘)pren H Type 1 gron streger draber streger 30 1:00 4:00 53 3,2 99,5 0,6
9 (11,09/8,8ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59 ml)
12 12 12
®
ﬁ':::;e" M Type2 | orange | streger draber streger 30 130 | 4:00 35 6,2 99,4 07
(9,09/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
® | *4
ﬁ::”’e" L Type3 | bl streger*® draber streger 30 1:30 | 4:00 50 45 99,5 08
(8,69/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
© Y| +
’;ﬁl"smp'e" VL Type3 | bl streger*? draber streger 30 1:30 | 4:00 45 5,4 99,6 08
(8,59/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)

*1 Afhengig af stuetemperatur pa 23°C / 73 °F, 50 % rel. fugtighed.
Hejere temperaturer forkorter, lavere forlaenger tiderne.
*2 I forhold il blandeblok og blandespatel (1 streg = 1,3 cm)
*3 Blandeskal nederste ring svarer til 7,6 ml
*4 Ved bruk af dispenser: 1 tryk (4,5 g /4,0 ml) + 6 draber (0,14 g /0,13 ml)
Den angivne dosering skal overholdes.
De oplyste data reprasenterer vores bedste viden og er baseret pa interne undersagelser.

Teknisk informasjon
Elastomere presisjonsavtrykksmaterialer pa silikonbasis, kondensasjonspolymerisert.

Type 0 = konsistens, der kan altes
Type 1 = tungtflydende konsistens
Type 2 = middelflydende konsistens
Type 3 = letflydende konsistens

Bruksanvisning

Optosil®/ ENISO | Produkt- Dosering*? Blande- | Total- Mini- Shore Defor- [Formgjen-| Lineer
Xuniopren® 4823 farge tid bearbeid- | mumsti A masjon | vinning | dimens-
ningstid*! di hardhet under |etter defor-|  jons-
BASE Activator universal Plus munnen trykk masjon | forandring
kontraksjon,
Liquid Paste S min: s min: s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Type O qul skje draper delstreker 30 1:.00 4:00 63 1,5 98,6 0,3
(10,7g/9,5ml) |(0,149/0,13m))|(0,329/0,29 ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Type O qul skje dréper delstreker 30 1:00 4:00 68 17 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09m0)| (0,21 g/0,19m)
[} 12 12
®
xra:;‘:p'e“ H Type 1 | gromn | delstreker dréper delstreker 30 1:00 | 4:00 53 3,2 99,5 06
9 (11,0/8,8mI) |(0,279/0,26m)|(0,65/0,59ml)
12 12 12
®
’r:‘au':gs;e“ M Type2 | omansj | delstreker dréper delstreker | 30 130 | 4:00 35 62 | 994 | o7
(9,00/7,6ml) (0,279/0,26m|(0,655/0,59m)
12 12 12
® | *4
’;ﬁ":”’e“ L Typed | bid | delstreker® | drdper delstreker | 30 130 | 4:00 50 45 | 995 | 08
(8,69/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,65¢/0,59ml)
12 12 12
® \| 4
’;ﬁl"st°p'e“ VL Typed | bid | delstreker | drdper delstreker | 30 130 | 4:00 45 54 | 996 | 08
(8,59/7,6ml) |(0,279/0,26ml)|(0,65¢/0,59ml)

*1 Ved romtemperatur 23°C / 73 °F, 50 % relativ luftfuktighet. Hoyere temperaturer forkorter,
lavere temperaturer forlenger disse tidene.

*2 Referer til blandeblokk og blandespatel (1 delstrek = 1,3 cm)

*3 Nederste ring pa blandeskalen svarer til 7,6 ml

*4 Ved bruk av dispenser: 1 stot (4,5 g /4,0 ml) + 6 draper (0,14 g/ 0,13 ml)

Den angitte doseringen ma overholdes.

Data er fremlagt etter beste evne og er basert pé interne testresultater,

Teknisia tietoja
Silikonipohjaiset, kondensaatiopolymeroituvat elastomeerit tarkkuusjaljenndksiin.

Type 0 = eltbar konsistens

Type 1 = seigtflytende konsistens
Type 2 = middels flytende konsistens
Type 3 = tyntflytende konsistens

Kiyttdohjeet ®

Brug egnede beskyttelseshandsker (EN 374, Kategori lll, fx Dermatril Firma KCL, Tyskland). M3 ikke
indtages. Hvis der opstar sundhedsmeessige problemer efter indtagning af aftryksmateriale, skal der straks
soges lzege. | sjeeldne tilfzelde kan der f.eks. opsta tarmslyng. Der kan opsta en allergisk reaktion hos personer,
der er overfolsomme over for produktet. Anbefales ikke til ammende kvinder og bern under 6 ar. Ma kun
bruges af tandlaegeligt fagpersonale.

Vore tekniske rad, sdvel mundtlige og skriftlige som ved forseg, er givet efter vor bedste overbevisning men uden garanti. Det geelder ogsé hvor 3. persons rettig-
heder er involveret. Det fritager dog ikke dig fra pligten til at afprove produkter leveret af os og til at vurdere deres egnethed til de pateenkte metoder og formal.
Appliceringen, anvendelsen og bearbejdningen af disse produkter er udenfor vores kontrol og er derfor udelukkende pé dit ansvar. Skulle vi til trods herfor alligevel
padrage os et ansvar for en skade er dette begraenset til veerdien af varer leveret af os og anvendt af dig. Vi vil naturligvis levere produkter med pélidelig kvalitet
inden for rammerne af vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Ajourfert: 01.2009

Praktiske henvisninger

Optosil®/Xantopren® sortimentet er et ideelt suksessivt tilpasset system som med sine varinater muliggjer individuelle kombinasjoner for alle
avtrykksteknikker. Vi frardder en bruk i kombinasjon med andre silikomaterialer. Kontroller visuelt om det er skader for forstegangsbruk. Produkter som
er skadet, ma ikke benyttes. Lukkes omhyggelig etter bruk.

Modelfremstilling: Utstepningen av avtrykket ka foretas allerede 30 minutter etter at det er fiernet fran munnen. Avtrykket er
lagringsstabilt i opptil 7 dager.

Alle vanlige modellmaterialer som er i handel kan brukes.

Vi anbefaler:

Klasse Ill gips, MOLDANO®/MOLDADUR®

Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Avtrykkene kan galvaniseres med kobber eller selv i vanlige galvaniseringsbad.

Avtrykkene kan behandles med en vannholdig natriumhypokloridigsning (5,25 %, inntil 10 minutter*) eller med
andre desinfeksjonslosninger som er egnet for silikon. Veer i et slikt tilfelle vennlig & felge den respektive
produsents desinfekjons-/behandlingsanvisninger.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999

Anbefalet modellmateriale:

Galvanisering:
Desinfisering:

Vi anbefaler bruk av var Universal Adhesiv.

Skal ikke lagres ved en temperatur pa over 25°C/77 °F.

Antennelig. Innanding kan forarsake helseskade. @yne, pusteorganer og hud kan irriteres. Ved berering, skyll
med mye vann og kontakt oyelege. Unnga hudkontakt. Bruk vernedrakt. Egnete vernehansker skal benyt-
tes (EN 374, kat. lll, f.eks. Dermatril fra KCL, Tyskland). Ma verken svelges eller inntas. Hvis det oppstar
helsemessige plager etter svelging av avformingsmateriale, oppsek lege omgéaende. | sjeldne tilfeller kan det
f.eks. oppsta tarmslyng. Hypersensitive personer kan fa en allergisk reaksjon mot produktet. Ikke anbefalt for
pasienter som ammer og for barn under 6 ar. Skal kun anvendes av tannhelsepersonell.

Adhesjon:
Lagringsbetingelser:
Advarsel Activator universal Plus:

Vére tekniske rad angdende anvendelse, muntlig, skriftlig eller ved forsek, er gitt i god tro og etter beste viten, men uten garanti og uten noe ansvar overfor tredje-
part. De fritar ikke bruker fra ansvaret for & teste produktenes egnethet for tiltenkte metoder og formal. Anvendelsen og bearbeidingen av produktene er utenfor vére
kontrollmuligheter og herer derfor utelukkende inn under brukerens ansvarsomrade. Vi pé var side vil, naturligvis, levere produkter med upaklagelig kvalitet i henhold
til vare alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

Redaksjonen avsluttet: 01.2009

Kayttoa koskevia huomautuksia

Optosil®/Xantopren®-tuotteet sopivat erinomaisesti yhdessa kaytettaviksi. Niiden erilaisia muunelmia voidaan kayttaa yksildllisesti kaikkien
jaliennostekniikoiden yhteydessa. Emme suosittele niita kéytettaviksi yndessa muiden silikonimateriaalien kanssa. Tarkasta vaurioitumattomuus silma-
madréisesti ennen ensimmaisté kayttokertaa. Vaurioituneita tuotteita ei saa kayttaa. Suljettava huolellisesti kayton jéalkeen.

Mallien valmistus: Valu voidaan suorittaa jo 30 minuutin kuluttua siitd, kun jaliennds on otettu pois suusta.

Jéljenndsten mitat pysyvat muuttumattomina 7 vuorokautta.

Kaytettaviksi soveltuvat kaikki kaupan olevat mallimateriaalit.

Suosituksemme:

Luokan III kipsi, MOLDANO®/MOLDADUR®

Luokan IV kipsi, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Jaljennokset voidaan pinnoittaa kuparilla ja hopealla kédyttden tavanomaisia galvanointikylpyja.

Suositeltavat mallimateriaalit:

Galvanisointi:

Desinfiointi: Jaljiennoksia voidaan kasitella 5,25 % :sella vesipohjaisella natriumhypokloriittilious maks 10 minuuttin® ajan
tai muilla silikoneille soveltuvilla desinfiointiliuoksilla. Talléin tulee noudattaa kyseisen valmistajan antamia
desinfiointi- ja tydstoohjeita.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999

Liimaaminen: Suosittelemme kaytettavaksi Universal Adhesive-limaamme.

Varastointi: Ei yli 25°C/77 °F lampétilassa.

Erityisohjeita Helposti syttyva. Sisadnhengittdminen voi olla terveydelle vaarallista. Arsyttda silmia, hengityselimia ja

Activator universal Plus:

ihoa. Aineen paastya silmiin: huuhdotaan juoksevan veden alla. Oireiden kestdessa kaannytaan laakarin

Optosil®/ ENISO | Tuotteen Annostus*? Sekoitus- |Tydstoaika| Vahim- | Shore | Muovau- | Palau- |Lineaarinen|
Xantopren® 4823 Véri aika  |yhteens&*'| mdisaika A tuminen | tuminen | mittojen
suussa | kovuus | paineen | defor- muutos
BASE Activator universal Plus alla maatiosta | (kutistu-
minen)
neste tahne s min:s | min:s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® | Tyyppi O | keltainen lusikka tippaa annostusv. 30 1:00 4:00 63 15 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) |(0,149/0,13ml) |(0,329/0,29 ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Tyyppi O | keltainen lusikka tippaa annostusv. 30 1:00 4:00 68 17 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml)|(0,21g/0,19ml)
6 12 12
®
xf:;;""e“ H Tyyppi 1 | vihred | annostusv. tippaa amostusv. | 30 1:00 | 4:00 53 32 995 0,6
9 (11,09/8,8ml) |(0,27g/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
@
ﬁi’:gg;e" M Tyyppi 2 | oranssi annostusv. tippaa annostusv. 30 1:30 4:00 35 6,2 99,4 0,7
(9,09/7,6ml) (0,27g/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
® | *4
ﬁﬁ":”’e“ L Tyyppi 3 | sininen | annostusv® | tippaa amostusv. | 30 1:30 | 4:00 50 45 995 08
(8,69/7,6ml) (0,27g/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
® | *
);Iezjnstopren VL Tyyppi 3 | sininen | annostusv.*® tippaa annostusv. 30 1:30 4:00 45 54 99,6 0,8
(8,59/7,6ml) (0,27g/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
*1 Huoneenlammdssa 23°C / 73 °F, 50 % suhteellinen kosteus.
Korkeampi ldmpdtila lynentad, alempi pidentaa naita aikoja.
ja i (1 annostusviiva = 1,3 cm) .
*3 Sekoitusastian alarengas vastaa 7,6 ml:aa Tyyppi 0 = Muovattava koostumus
*4 Kéytettédessd annostelijaa: 1 painallus (4,5 g /4,0 ml) + 6 pisaraa (0,14 g /0,13 ml) Tyyppi 1 = Raskas koostumus
Mééritettyd annostelua on noudatettava. Tyyppi 2 = Keskiraskas koostumus
Esitetyt tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaisia ja perustuvat sisaisiin tutkimuksiin. Tyyppi 3 = Kevyt koostumus
Texvikég mAnpogopieg
EAeacTtopepég UAIKG akpiBoug anoTunwong pe BAon Tn GIALKOV, CUPTIUKVWTIKOU TUTIOU. 0dnyieg Xpriong
Optosil®/ ENISO | Xpwua Aooooyia™2 Xpovog | Suvohikég |EAayiotog | Suvte- |Avtiotaon |Enavagopd| Oyko/
Xantopren® 4823 |npoldviwv avapiEng | xpdvog | xpovog | AeoTdg om ETATO | PETPIKEG
epyaciac*'|  oto OKANPO- | GUPTIEON |(POPUAIOLT| LIETPIKES
Bdon Activator universal Plus oTépa mrag
uypo ndota S min: s min:s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® TUnog 0 K{tovo KOUTAAL aTayoveg oTayoveg 30 1:00 4:00 63 15 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) |(0,149/0,13ml) |(0,329/0,29ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Tnog0 | kitpvo KOUTAA oTayoveg VPAUPES 30 1:00 4:00 68 1,7 99,0 0,3
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml)|(0,21g/0,19ml)
Xantopren® H . . 6 12 12
reen Tnog 1 | mpdowo VPappES 0Tayove VOOUPES 30 1:00 4:00 53 3,2 99,5 0,6
9 (11,09/8,8ml) |(0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
®
ﬁi‘gg:;e" M TUnoG 2 | MOPTOKAM | ypappég 0Tayovee VOOUPES 30 1:30 4:00 35 6,2 99,4 0,7
(9,09/7,6ml) (0,27g/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
® |
I):ﬁlr:omen L Tumnog 3 pmhe Vpappeg* 0Tayove VOaUPES 30 1:30 4:00 50 45 99,5 0,8
(8,69/7,6ml) (0,279/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
12 12 12
® \/| *
)Fslaun:)pre" VL Tonog 3 pmhe VpappEg™ oTayoves YOaUpES 30 1:30 4:00 45 54 99,6 0,8
(8,59/7,6ml) (0,27g/0,26ml)|(0,659/0,59ml)
*1 ZeTIka pe Beppokpaatie dwpatiou 23°C / 73°F, 50% oxeTikr uypacia. MeyaAUtepeg Beppokpacteq Pakpaivouv Kat PIKPOTPEG
BepHoKPATiEC EMUNKOVOUY QUTOUG TOUG XPOVOUG,
*2 Ma prok kat omdrouha avapEng (1 ypappd = 1,3 cm) . ‘ 0
*3 0 yapnAéTepog SakTuMog Tou dlokapiou avapiEng avtioTolei oe 7,6 ml Tonog 0= ouotaon Qpng .
*4 Orav xpnolponoletTe Tov dlaventr: 1 360N (4,5 g/ 4,0 mi) + 6 aTaydveg (0,14 g /0,13 mi) TUnog 1 = adotaon upnrod Ehdoug
Mpémet va tnpeital n avapepduevn dogohoyia. T0nog 2 = oloTaon peoaiou EHouc
Ta dedopéva miou Sivoupe TapéxovTal oUpQVa pe Ta 6oa yvwpifoupe kat BaciCovral oe anoTeéopaTA ETWTEPIKWY SOKIUWY. T0nog 3 = alotaon xapnoU Ewdoug
Technické informace
Elastomericky materidl pro presnou otiskovou techniku na silikonové bazi. Navod k pouziti @
Oprosi|®/ ENISO Barva Davkovani? Doba Celkova Doba Shore Zlom Plv. Linedrni
Xantopren® 4823 miSeni doba | ponechén A pod poloha | zména
zpracovani™'| v ustech | Turdost tlakem | pozlomu | rozméru
Béze Activator universal Plus
Fluid Pasta S min:s min:s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Typ O uta IZice kapek dilk 30 1:00 4:00 63 15 98,6 0,3
(10,79/9,5ml) | (0,149/0,13ml) | (0,329/0,29ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Typ 0 Zutd |Zice kapek dilk 30 1:00 4:00 68 17 99,0 03
(14,49/9,5m)) |(0,099/0,09ml) | (0,21g/0,19ml)
6 12 12
®
Xf“‘r“""e“ H Typ1 | zelena diks kapek dilké 30 1:00 400 53 32 95 06
gree (11.09/8.8m)) | (0,27/026m) | (0,65g/0,59mi)
12 12 12
@
)':‘a"m"'e“ M Typ2 | oranfové diks kapek diké 30 1:30 400 35 62 994 07
ucosa 90g/76m) | (0279/026m) | (0,65g/0,59mi)
12 12 12
® | *4
ﬁf’"m"'e“ L Typ3 | modr kg kapek dilkd 30 1:30 400 50 45 95 08
ue (869/76m)) | (0,27/026m) | (0,659/0,59mi)
12 12 12
® \/| *
’;;‘L"Sm”'e“ VL Typ3 | modd | diki® Kapek dikd ) 130 | 400 5 54 996 08
(8,59/7,6ml) |(0,279/0,26ml) | (0,65g/0,59mi)

"1 Vztahuje se na teplotu mistnosti 0 23°C / 73°F, 50 % relativni vihkost.
Vy&8i teploty zkracui, nizsi teploty prodluzuii tyto doby.
*2 1 dilek = 1,3 cm (vztahuje se na michaci blok)
*3  Spodni kouzek davkovaci misticky odpovidé 7,6
*4  Pfi pouziti dispenzoru: 1 zdvih (4,5 g/ 4,0 ml) + 6 kapek (0,14 g / 0,13 ml)
Je tfeba dodrzovat dané dévkovani,
Zde uvedené Udaje odpovidaji nademu nejlepsimu védomi a jsou zalozeny na vysledcich internich testd.

Miiszaki tajékoztatas
Szilikon bazisu, kondenzaciésan térhalésodo, preciziés mintavételi anyag.

Typ 0= modelovatelna konzistence
Typ 1 = tezce tekuta konzistence
Typ 2 = stfedné tekuta konzistence
Typ 3 = lehce tekutd konzistence

Hasznalati utasitas @

Optosil®/ EN ISO Szin Adagolas™ Keverési | Ossz, |Szajbantar| Shore | Deformald | Visszaallds | Linedris
Xantopren® 4823 id6 feldolg. t.id6 A -dés  |deformald -| méretvalt.
idg*! keménység| nyomds | dasutdn |Zsugorodas
Bézis Activator universal Plus alatt
Folyadék Paszta mp perc:mp | perc:mp % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Typ O sérga kandl csepp csik 30 1:00 400 63 15 98,6 03
(10,7g/9,5m) | (0.14/013mi) | (0,329/0,29m)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Typ O sérga kanal csepp csik 30 1:00 400 68 17 99,0 03
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml)| (0,21g/0,19ml)
6 12 12
®
Xantopren®H Typ1 |z osk csepp osk ) 100 | 400 58 32 995 06
green (11.0g/88m) | (0279/0,26m) | (0,65¢/0,59mi)
12 12 12
®
Xantopren® M Typ 2 narancs csik csepp csik 30 1:30 400 35 6,2 99,4 0,7
mucosa 0.0g/76m)) | (0,27g/0,26m) | (0,659/0,59mi)
12 12 12
@+
I’:Ia"mp'e“ L Typ3 | kk csik? csepp ok ) 130 | 400 50 45 995 08
ue (860/76m) | (0,279/0,26m) | (0,65/0,59mi)
12 12 12
® V] *4
’Fff‘“mp’e“ VL Typ3 | kk csik? csepp csk ) 180 | 400 5 54 996 08
us 850/76m) |(0,279/0,26m) | (0,65g/0,59mi)

1 Amegadott értékek 23°C / 73°F-0s szobahGmérsékletnél, 50% rel. paratartalom mellett értenddk.
Magasabb hémérséklet roviditi, alacsonyabb pedig megndveli ezeket az adatokat.

*2 1beosztas = 1,3 cm (a forgalmazott keverdlapra vonatkozoan)

"3 Akever6esésze also gy(rdje 7,6 mi-nek felel meg.

4 Kinyomotégely hasznalata esetén: 1 nyomds (4,5 g /4,0 ml) + 6 csepp (0,14 g/ 0,13 ml)

A megadott adagoldst be kell tartani

A megadott adatok a legjobb tudasunknak felelnek meg, és belsé vizsgalatok eredményein alapulnak.

Tehniska informacija
Blivi cietéjoss, augstas precizitates nospiedumu nonemsanas materials uz silikona bazes.

Typ 0 = gydrhato konzisztencia

Typ 1 = nehezen folyd konzisztencia
Typ 2 = kdzepesen folyé konzisztencia
Typ 3 = higan folyé konzisztencia

LietoSanas instrukcija @

Optosil®/ ENISO | Krasas Dozé$ana™ MaisiSanas | Apstrades | Muté | A pakapes [Kompresijas| Sakotnga | Linearas
Xantopren® 4823 laiks laiks™ | tureSanas | cietiba péc| spriedze | stavokla | telpiskuma
o ilgums Sora latgUsana péc| izmainas
MERBAZE Activator universal Plus deformécias
Skidrums Pasta s min:s min:s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Tips O | dzeltena karofite pilieni iedalas 30 1:00 4:00 63 15 98,6 03
(10,79/9,5ml) | (0,14/0,13ml) | (0,32g/0,29ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Tips O | dzeltena karofite pilieni iedalas 30 1:00 4:.00 68 17 99,0 03
(14,49/9,5m) |(0,099/0,09ml) | (0,21g/0,19ml)
6 12 12
®
Xantopren® H Tips 1 zala iedalas pilieni iedalas 30 1:00 400 53 32 95 06
green (11,09/8.8m)) | (0,279/026m) | (0,65g/0,59mi)
12 12 12
®
):“m"'e“ M Tips2 | oanza | iedalas plleni iedalas 30 130 400 3 62 994 07
ucosa 90g/76m) | (027/026m) | (0,85g/0,59mi)
12 12 12
® | *4
);f’“m"'e“ L Tips3 | da | iedales® pilen iedales % 1830 | 400 50 05 | 95 | o8
ue (869/76m)) | (0,279/026m) | (0,85g/0,59mi)
12 12 12
® *4
Xantopren® VL Tips3 | da | iedales® pilen iedales % 180 | 400 | 45 54 | 996 | 08
us (859/76m)) | (0,27/0,26m) | (0,659/0,59mi)
*1 Telpas temperatira 23°C/73°F, relat. mitrums 50%.
Augstaka temperatira saisina, bet zemaka temperatlra pagarina uzradito laiku.
*2 1iedala = 1,3 cm (izmanto uz pieejama maisi$anas paliktna)
*3 Maisi$anas traucina apakséja josla atbilst 7,6 ml Tips 0 = tepes konsistence
*4  |lzmantojot materiala izspieSanas ierici: 1 uzspiedums (4,5 g /4,0 ml) + 6 pilieni (0,14 g / 0,13 ml) Tips 1 =augstas viskozitates konsistence
Ir jaievéro noraditas devas. Tips 2 = videjas viskozitates konsistence
Sniegtie dati atbilst miisu labakajam zina$anam un ir pamatoti uz iek$&jo parbauzu rezultatiem. Tips 3 = vieglas viskozitates konsistence
Techniné informacija
Silikono pagrindu pagaminta tiksliai sustingstanti gydomojo atspaudo medziaga. Naudojimo instrukcija @
Optosil®/ ENISO | Spalvos Dozavimas* Maidymo | Veikimo | Lakymo | AkraSto | Susitrauki- [Formos atsi-| Linijiniy
Xantopren® 4823 laikas | trukmg™ | bumoje | kietumas mas  |statymas po| matmeny
) trukme deforma-  |pasikeitima
BAZE Activator universal Plus vimo
%
Skystis Pasta s min:s min:s % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® O Tipas | geltona Saukstas ladai padalos 30 1:00 400 63 15 98,6 03
(10,79/9,5ml) | (0,14g/0,13ml) | (0,329/0,29ml)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus O Tipas | geltona Saukstas ladai padalos 30 1:00 400 68 17 99,0 03
(14,49/9,5ml) |(0,099/0,09ml) | (0,219/0,19m)
6 12 12
@
Xantopren® H 1Tipas | zle | padaos lesy pacly %0 100 | 400 | 53 a0 | 95 | 06
9 (11,09/8,8ml) |(0,279/0,26ml) | (0,659/0,59ml)
12 12 12
®
Xantopren® M 2 Tipas | omnziné | padaly lesy pacaly %0 130 | 400 | 3 62 | 94 | 07
(9,09/7.6ml) |(0,279/0,26ml) | (0,659/0,59m)
12 12 12
® | *4
L‘f‘"mpre" L 3Tipas | méyna |  padaly® lady padaly %0 180 | 400 50 45 995 08
ue (8.69/76m) | (0,279/0,26m) | 0,659/0,59mi)
12 12 12
® *4
’Fflansm"'e“ VL 3Tipas | méyna |  padaly® lady padaly %0 180 | 400 5 54 996 08
u (8,59/7,6ml) |(0,279/0,26ml) | (0,65g/0,59mi)

*1 Jei oro temperatira 23°C/73°F, 50% santykinis drégnumas.
Dél aukstos temperatiros Sie laikai trumpéja, dél Zemos ilgéja.
*2 1 padala=1,3 cm (uztepama ant turimo maisymo padeklo)
*3 Apatinio maisymo indo Ziedo talpa atitinka 7,6 ml
4 Naudojant dozavimo jtaisa: 1 taktas (4,5 g /4,0 ml) + 6 laai (6 lasai / 0,13 ml)
Laikykités nurodyty dozavimo normy.
Pateikti duomenys yra geriausi mums Zinomi ir yra pagristi miisy paciy testy rezultatais.

Informacja techniczna
Elastomerowy materiat do formowan precyzyjnych na bazie silikonu, kondensacyjnie sieciujacy

0 tipas = glaisto konsistencijos

1 tipas = sunkiai formuojamos konsistencijos

2 tipas = vidutiniskai formuojamos konsistencijos
3 tipas = lengvai formuojamos konsistencijos

Instrukcja obstugi

puoleen. Véltettava aineen joutumista iholle. Kaytettava suojavaatetusta. Kéytettava sopivia suojakasineita
(EN 374, luokka lll, esim. Dermatril / KCL, Saksa). Ei saa nielld eikd syoda. Mikali jalienndsmateriaalin
nielemisen jalkeen esiintyy terveydellisia ongelmia, ota vélittémasti yhteytté laakariin. Harvoissa tapauksissa
voi esiintyd esim. suolitukos. Tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion erittéin herkille henkildille. Ei suositella
imettaville potilaille eika alle 6-vuotiaille lapsille. Ainoastaan hammaslaaketieteellisen henkilokunnan kayttoon.

Suullisesti, kirjallisesti ja kokeilemalla saadut kayttétekniset ohjeemme on tehty parhaan ymmartdmyksemme mukaisesti. Ohjeet ovat kuitenkin sitoutumattomia,
myd&s mahdollisten suojaoikeuksien suhteen kolmannen osapuolen taholta, eivatka ne vapauta toimittamiemme tuotteiden kéyttajaa suorittamasta omia kokeilujaan
tuotteen sopivuuden suhteen kaytettaviin menetelmiin ja tarkoituksiin. Meilld ei ole mahdollisuutta valvoa tuotteiden kéyttoa ja kasittelya, mista syysta vastuu on
yksinomaan kéayttajan. Takaamme tietenkin tuotteidemme moitteettoman laadun yleisissa myynti- ja toimitusehdoissamme olevien méaraysten mukaisesti.
Painos: 01.2009

Odnyieg xpriong

H oelpd Optosil®/Xantopren® eivat éva 15avikd aMnAevappoVIopEVO oUTNUA KAl g TIPOOPEPEL HE TIG TIApaayeg Tou Tn duvatdtnTa ouvduaopoy
OAWV Twv PeBGdWY anoTUNwong, avaioya Pe TIG EKAOTOTE AMAITAOELG. 2ac OUVIOTOUUE VA AMOPeVYETE TN XPron TOU 0 OUVOUACHO He AANAL UNKA OAL-
KovNG. Mptv amnd tnv mpwTn xprion EAEYXETE He OTTIKO £AeyXO yia Tbaveg BAABEG. Aev emuTpENETAL VA XPNOIHOTOINBOUV EAATTWHATIKA TIPOoIdVTa. MeTd TN
xprion KAeiveTe pe poaoxr.
Karaokeur) HovtéN\ou: To xuolo NG edppag propel av yivel Adn 30 Aentd peTd TNV €050 and To otdua. To anotunwpa anobnkede-
Tal PEXPL 7 NUEPEG.

OAa T gpnopikd dlaBgatua UNKA povTENOU eival oupBaTd.

2uvioToUpe:

Class Il Gypsum, MOLDANO®/MOLDADUR®

Class IV Gypsum, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

ZuvioToUpeva UAIKG:

HAektpbéAuon: OL pOppEC PMopouV va eTxpwHIwBoUV Kal va enapyupwbolv ota ouvnBlopéva YaABavikd Aoutpd.
AmntoAGpavon: O poppeg unopouv va enegepyacBolv pe udaTtika SIGAUHATA UNMOXAWPLWS0UG vaTpiou (MeplekT. 5,25 %, £wg kat
10 Aemtd’) 1) pe AMa SlaAdpata anoAdpavong KatdAANAa yia oikoveq. Na akohoubrioeTe Tig 0dnyieq amoAU-
pavong / enekepyaoiag Tou eKAOTOTE KATAOKEUAOTH.
* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999
ZUYKOAANTIKA: 2uvioToUpe T xprion Tou dikou pag Universal adhesive.
ZuvOnkeg datripnong: Na pnv aroénkevetal oe Beppokpacia mavw Twv 25°C/77 °F.

EUpAekTo. Ala TNG elomvorg Propouv dnuouynbolv BAGReq uyeiag. OgBalpol, dpyava avamvong Kat
emdeppida prmopouv va epebloTolv. Ze enagr] P’ autd va EemAubeite Jo PMOAKO VPO Kal va ETIOKEUTEITE TOV
opBaipiaTpo. AnogelyeTe TNV emagn pe to déppa. Popdte mpootateuTikr evdupacia. Na gopdte katdAAnAa
mpootateuTika yavtia (EN 374, Katnyopia Ill, m.x. Dermatril Etaipia KCL, eppavia). Mnv to katamnivete. EQv
HETA TNV KATATOON AMOTUNWTIKOU UNKOU €XETE eVOXANOELG OTNV UYEIQ 0aC, ETIOKEPTEITE APEOWE Eva yIaTPo. 2€
OTMAVIEG TIEPITTWOELG UMOPEL v TIPOKANBEL TT. X. EVTEPIKT) anOPEAgn. YrepeuaiobnTa dtopa evoEXETAL VA TIAPOU-
Olaoouv aMepYIK avTidpaon oto mpoldv. Aev cuviotdtal yia OnAalouoeg aoBevelg kat madld KATW Twv 6 ETWV.
Xprion povo amd odovTIaTPIKS EISIKEUPEVO TIPOCWTTIKO.

Ynodeigeig npoeidomnoinong
Activator universal Plus:

OL TeXVIKEG Hag CUPBOUAEG, OTIOU avapépovTal, YPamTwe f und Hoper| Sokipwy, divovTtal pe Kahr Tn TioTn, add xwpiq eyyunon, KATL TTou eTtiong LoxUet OTiou avaplyvu-
ovTal Tpita pépn pe SIKaiwpa amoKAEIOTIKAG EKUETAMEUONG. Agv 0ag anaAdocouy and TNy UNIOXPEWON va EAEYXETE TA TPOIGVTA TIOU 0ag TTPopNBeUoupe KAaBWGE Kat
NV KAaTaMNASTNTA TOouG yia TiG evdedelypéves dladikaoieg kat Xprioelg. H epappoyry, xprion kat dladlkacia Twv mpoldvTwy eival Tépav Tou dIkoU pag eAéyxou, Kat
KATOMY TOUTOU EUTIITTOUV AMOKAEIOTIKA 0Ty JIKK 0ag eubuvn. Map’dAa autd, n eubuvn yia tTnv mpokAnon omolacdAmoTe {NUAG, Ba neplopiCetarl oTnv agia Twv edwv
TIOU TIaPEXOVTaL and A Kat XpnotorolouvTal and £0dg. Puoikd Ba 0ag MAPEXOURE CUVEXWG e UPNAFG TTOIOTNTAG TTPOIOVTA, CUHPWVA TTAvTa pe To evikd Kavoviopd
pag nepl MwAoewv kat Mapaddéoewv.

Hpepopnvia TeAeutaiag avabewpnong: 01.2009

Navod k pouziti

Optosil®/Xantopren® Sortiment je systém, ktery se vzéjemné idedlné doplriuje a svymi variantami nabizi moznost v§echny otiskové techniky individu-
alné kombinovat.

Kombinace s jinymi silikonovymi materidly se nedoporucuje. Pfed prvnim pouzitim zkontrolujte, zda vyrobek nejevi viditelné znamky poskozeni.
Poskozené vyrobky nesméji byt pouzivany. Po pouZiti peclivé uzavrete.

Vylévat otisk je mozné jiz za 30 minut po vymati z Ust. Otisk je rozmérové stabilni az do 7 dnd.
Doporuéujeme:

tfida ll, sadra, napt. MOLDANO®/MOLDADUR®

tfida IV, sadra, napt. MOLDASTNE®/MOLDASYNT®

Otisky se daji galvanicky pomédit nebo postfibfit v bézném roztoku.

Zhotoveni model(:

Galvanizace:

Dezinfikace: Otisky se mohou dezinfikovat ve vodnim natriumhypochloridu (5,25 %-ni do 10ti minut)*, nebo s jinymi dezin-
fekénimi roztoky vhodnymi pro silikon. Dodrzujte dezinfekéni predpisy prislusnych vyrobct.
* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999
Adheze: Doporucéujeme pouziti naseho ,,Universal Adhasiv*.
Skladovani: Nesmi byt skladovano pfi teplotach nad 25°C/77 °F.

Hoflavina. Vdechovani méze zpUsobit zdravotni obtize. Mize drazdit oéi, dychaci organy a kdzi. V naléhavém
pripadé ihned vyplachnéte velkym mnozstvim vody a vyhledejte pomoc o¢niho Iékare. Zabrarite kontaktu s
pokoZkou. Noste ochranné obleceni. Noste vhodné rukavice (EN 374, Kat Ill, napi. Dermatril Fa. KCL,
Némecko). Nepolykat a neuzivat vnitfné. Vyskytnou-li se v pfipadé spolknuti materidlu otisku zdravotni
potize, ihned kontaktujte Iékafe. V ojedinélych pfipadech muize dojit napt. k nepriichodnosti stfev. U osob
trpicich precitlivélosti mize dojit k alergické reakci na pfipravek. Nevhodné pro kojici pacientky a déti do 6ti
let. Vyrobek smi pouzivat pouze kvalifikovany zubarsky personal.

Varovani pfi pouzivani
Activator universal Plus:

Nase technicka podpora slovem, pisemné a nebo jinym zptsobem je dana podle nejlepsich védomosti bez jakychkoliv zaruk a to se také tyce prav zdéastnénych
tfetich osob a neosvobozuje vas od viastniho vyzkouseni nami dodanych produktl na jejich vhodnost pro dany Ucel. Aplikace, pouziti a zpracovani produktl jsou
mimo nasi kontrolu a vy jste proto za né vyhradné zodpovédnym. Samozfejmé vam zaruéujeme bezchybnou kvalitu nasich produktd na zakladé nasich véeobec-
nych prodejnich a dodacich podminek.

Datum revize: 01.2009

Hasznalati utasitas

Az Optosil®/Xantopren® Sortiment egy idedlis, egymashoz kapcsolddo rendszer, amely variacids lehetéségeivel minden lenyomatvételi technikahoz
megoldast kinal az igények szerint.

Mas szilikonbazisti anyagokkal torténé egytlittes hasznalatat nem ajanljuk. Elsé hasznalat el6tt szemrevételezéssel ellendrizni kell a sértetlenséget.
A sérilt termékeket tilos felhasznélni. Hasznalat utan gondosan le kell zarni.

Modellkészités: A lenyomat kidntését mar 30 perccel a szajbdl térténd eltavolitas utan el lehet végezni. A lenyomat 7 napig
dimenzionalisan stabil.

Minden kereskedelmi forgalomban |évé modellkészitési anyag felhasznalhaté.

A mi ajanlatunk:

Ill. osztélyu gipsz: MOLDANO®/MOLDADUR®

IV. osztalyu gipsz: MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

A lenyomatokat galvanikusan rezezze vagy ezlst6zze a szokasos kadakban.

A lenyomatokat vizzel higitott Natriumhipoklorit oldattal (5,25 %-os, legfeljebb 10 percig)* vagy mas, a sziliko-
nokhoz forgalomban levé fertétlenité oldattal kezelje. Kérjlik, hogy ligyelien minden esetben a fert6tlenitéhoz
adott hasznalati utasitas adataira.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999

Ajanlott modellkészitési anyagok:

Galvanizalas:
FertGtlenités:

Ragasztéanyag: Cégunk az dltala gyartott Universal Adhesive-t ajanlja.
Tarolas: Ne térolja 25°C/77 °F felett!
Munkavédelmi fi gyeln és az Gyulékony! Belélegzése egészségkarosodast okozhat. Irritdlhatja a szemet, a légz6szerveket és a bért.

A szembe kerllt anyagot vizzel 6blitse ki, majd keresse fel a szemorvost. Kerlilie a bérrel vald érintkezést!
Hordjon védéruhazatot! Megfelelé kesztyiit (EN 374, lll. kat., pl. Dermatril KCL cég, Németorszag) kell
viselni. Tilos lenyelni és megenni. Ha a lenyomatanyag lenyelése utan egészségugyi panaszok mertinek fel,
azonnal forduljon orvoshoz! Ritka esetben pl. bélelzarédas fordulhat elé. Tulérzékeny személyek esetében
allergias reakcio alakulhat ki a termékkel szemben. Szoptaté anyak és 6 év alatti gyermekek esetében nem
ajanljuk. Csak fogaszati szakszemélyzet hasznalhatja.

Activator universal Plus-hoz:

irasbeli, szébeli és gyakorlati felnasznalastechnikai Gtmutaténkat legjobb tudésunk szerint készitettiik el, de ennek ellenére csak mint kételezé érvényli tajékozta-
tasnak lehet tekinteni, harmadik személy esetleges védett jogait érinté kérdésekben is. Nem mentesiti tovabba Ondket attdl, hogy az altalunk szallitott termékeket
az Onék altal régzitett eljarasok és célok érdekében sajat maguk ne vizsgaljak be. Miutén az anyag felhasznalasa, feldolgozésa és megmunkalasa cégiink ellendr-
2zési hataskorén kivill esik, igy az teljes mértékben az On feleléssége. Természetesen cégiink garantalja termékeinek minéségét, amennyiben azok az &ltalunk kiadott
kereskedelmi szabdlyok alapjan kerliltek forgalomba.

Kiadas datuma: 01.2009

LietoSanas noteikumi

Optosil®/Xantopren® Sortiment ir ideali piemérota sistéma - ar dazadiem variantiem ta piedava jums iespéju visam nospiedumu metodém izmantot
individualas kombinacijas.

Meés neiesakam lietot kombinacija ar citiem silikona materialiem. Pirms pirmas lietoSanas ludzu parbaudit ar vizualas kontroles palidzibu, vai nav
bojajumu. Nedrikst izmantot bojatus izstradajumus. P&c lietoSanas rapigi aizvert.

Modela sagatavosana: AtlieSanu var veikt 30 minttes péc nospieduma iznemsanas no mutes. Nospiedumi saglaba telpisku stabilitati
lidz pat 7 dienam.

Visi tirdznieciba pieejamie modela materiali ir lietojami.

Més iesakam:

Il grupas gipsis, pieméram, MOLDANO®/MOLDADUR®

IV grupas gipsis, pieméram, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Nospiedumus var galvaniski parklat ar varu un sudrabu tradicionali izmantotos traukos.

Leteicamais modela materials:

Galvanizésana:
DezinficeéSana: Nospiedumus var apstradat ar natrija hipohlorita Gdens skidumu (5,25 % lidz 10 minGtém?®) vai ar citiem sili-
konam piemérotiem dezinfekcijas $kidumiem. Ludzam ievérot konkréta razotaja dezinfekcijas/apstrades
noteikumus.
* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD

Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999

Meés iesakam izmantot misu universalos adhezivos materialus.

Uzglabat temperatura lidz 25°C/77 °F!

Uzliesmojoss. Materiala ieelpos$ana var izraisit vesellbas problémas. Var kairinat acis, elpo$anas organus un
adu. Ja ieklust acis, skalojiet ar lielu daudzumu tdens un sazinieties ar acu arstu. Nepielaut saskari ar adu.
Valkat aizsargapgérbu. Ir javalka atbilstosi cimdi (EN 374, Ill kat., piem., Dermatril Fa. KCL, Vacija). Nerit
un nelietot iekskigi. Ja péc veidojama materiala noriSanas rodas veselibas traucéjumi, nekavéjoties griezties
pie arsta. Retos gadijumos var rasties, piem., zarnu aizsprostojums. Produkta lieto$ana jutigiem cilvekiem var
izraisit alergiskas reakcijas. Nav ieteicams pacientém zidisanas laika un bérniem vecuma [idz 6 gadiem. Lietot
drikst tikai zobarstniecibas personals.

Paligmateriali:
Uzglabasanas apstakli:
Bridinajumi un piesardzibas
pasakumi, lietojot
Activator universal Plus:

Masu tehniskie nora dijumi par lietoSanu, kas doti mutiski, rakstiski un veidoti, veicot eksperimentus, sniegti péc misu labakajam zinaSanam, tacu tie uzskatami
tikai par nesaistosiem noradijumiem, ari attieciba uz tresas puses aizstavibu, un neatbrivo jis no parbauzu veikS8anas ar musu piegadato produktu, lai novertétu ta
piemérotibu paredzétai lietoSanas metodei un mérkim. Més nevaram kontrolét produkta lietoSanu, izmantoSanu un apstradi un tadé| ta ir vienigi jusu atbildiba.
Protams, més garantéjam musu produktu nevainojamu kvalitati, ja tiek ieveroti musu visparéjie pardosanas un piegades nosacijumi.

Teksta parskati$anas datums: 01.2009

Naudojimo nurodymai
Optosil®/Xantopren® Sortiment yra idealiai suderinta sistema, suteikianti Jums galimybe jos atskirus variantus naudoti individualiai su bet kuria
atspaudy émimo technika.
Mes rekomenduojame nenaudoti produkto kartu su kitomis silikoninémis medziagomis. Prie$ naudodami pirma karta patikrinkite, ar produktas nepa-
Zeistas. Pazeisty produkty naudoti negalima. Panaudoje kruops¢iai uzdarykite.
Modeliy gamyba: 18émus atspauda i$ burnos, kietéjimas gali trukti 30 minuciu. Atspaudo matmenys nesikeicia ne ilgiau kaip
7 dienas.
Galima naudoti visas jprastas modelio gamybos medziagas.
Mes rekomenduojame:
Il klasé, gipsas, pvz., MOLDANO®/MOLDADUR®
IV klasé, gipsas, pvz., MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
Atspaudus galima padengti variu ir sidabru jprastose vonelése galvanizacijos budu.
Atspaudus galima dezinfekuoti vandeniniu natrio hipochlorito tirpalu (5,25 % koncentracijos, ne daugiau kaip
10 minuciy®) arba kitais silikonams tinkanciais dezinfekciniais tirpalais. Laikykités gamintojo dezinfekavimo ir
paruo$imo nurodymuy.
* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD

Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999
Rekomenduojame naudoti medziaga Universal Adhesives.
Laikykite ne aukstesnéje kaip 25 °C/77 °F temperataroje!
Degus. Gali sukelti sveikatos sutrikimus jkvépus. Gali dirginti akis, kvépavimo organus ir oda. Kritiniu atveju
nedelsdami iSplaukite gausiu kiekiu vandens ir kreipkités j akiu ligy specialista. Venkite kontakto su oda.
Dirbkite su apsauginiais ribais. Biitina dirbti su pritaikytomis pirstinémis (EN 374, Kat lll, pvz., ,Dermatril“,
imoné KCL, Vokietija). Neryti ir nevartoti. Jei nurijus formavimo medziagos kyla sveikatos sutrikimy, reikia
nedelsiant kreiptis | daktara. Kai kuriais atvejais gali pasireiksti, pvz., Zarnyno nepraeinamumas. Asmenims,
kuriy jautrumas yra padidéjes, gali pasireiksti alerginé reakcija Siam preparatui. Nepatartina naudoti maitinan-
Sioms kratimi pacientéms ir vaikams iki 6 mety. Naudoti gali tik danty gydymo specialistai.

Rekomenduojamos modelio
gamybos medziagos:

Galvanizacija:
Dezinfekavimas:

Sukibimas:

Laikymo salygos:

Ispéjimai ir atsargumo
priemonés naudojant

Activator universal Plus aktyviklj:

niniais produkty naudojimo klausimais Zodziu, rastu ir atlikdami bandymus, taciau miisy konsultacijos yra tik nejpareigojantys nurodymai, taip pat atsizvelgiant ir j
treciujy asmeny apsaugos teises, ir neatleidzia Jlsy nuo pareigos patikrinti, ar miisu patiekti produktai tinka naudoti JGsy norimuose procesuose ir JUsy reikméms.
Mes neturime galimybés kontroliuoti produkty pritaikymo, naudojimo ir paruogimo, todél uz tai esate atsakingi tik Jiis. Zinoma, mes garantuojame nepriekaistinga
savo produkty kokybe pagal musy Bendrasias pardavimo ir tiekimo salygas.

Perzitros data: 01.2009

Wskazowki dotyczace uzytkowania

Asortyment Optosil®/Xantopren® jest petng ofertg. Sktadniki systemu moga by¢ indywidualnie stosowane do wszystkich technik wyciskowych.
Nie polecamy stosowania z innymi masami wyciskowymi lub aktywatorami. Przed pierwszym uzyciem nalezy skontrolowaé, czy sa widoczne uszko-
dzenia. Nie wolno stosowac uszkodzonych produktéw. Po uzyciu doktadnie zamknac.

Sporzadzanie modelu: Model mozna wykona¢ po 30 min od pobrania wycisku.

Wymiary wycisku nie ulegaja zmianom przez 7 dni.

Mozna stosowaé wszystkie dostepne w handlu gipsy protetyczne.

Polecamy:

Gips klasy Ill np. MOLDANO®/MOLDADUR®

Gips klasy IV np. MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Wyciski moga by¢ miedziowane lub posrebrzane przy uzyciu zwyktych, popularnie dostepnych kapieli
metalizujgcych.

Wyciski moga by¢ dezynfekowane poprzez zanurzenie w 5,25% roztworze podchlorynu sodu przez 10 min*.
W przypadku stosowania innych $rodkéw nadajacych sie do dezynfekciji silikonéw nalezy przestrzega¢ zale-
cen producenta stosowanych srodkow.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999

Zalecane materiaty do odlewu:

Metalizowanie:

Dezynfekcja:

Kleje:

Warunki przechowywania:
Ostrzezenia i wskazéwki
dla aktywatora:

Zalecamy stosowanie kleju Universal Adhesive Heraeus Kulzer.

Nie przechowywac¢ w temperaturze powyzej 25 °C/77 °F.

Produkt tatwopalny. Wdychanie moze powodowaé problemy zdrowotne. Moze wystapi¢ podraznienie oczu,
organéw oddechowych i skéry. W razie podraznien nalezy sptuka¢ duza iloscig wody i skontaktowaé sie z

Optosil®/ ENISO | Kolory Dozowanie? Czas Czas Czas | Tward | Ockszt. | Odprez. | Zmiana
Xantopren® 4823 migszania | pracy” | wigz.w | AShore Po elast. wym.
ustach Scisk liniow
Baza Activator universal Plus (skurcz)
pynny pasta S min:s min:'s % % %
1 6-8 6-8
Optosil® Comfort® Typ O 20tty tyzka kropli jedn. 30 1:00 4:00 63 15 98,6 03
(107g/95m) | (0,14g/0,13m) | (0,329/0,29m)
1 4-6 4-6
Optosil® P Plus Typ O 20tty tyzka kropli jedn. 30 1:00 4:00 68 17 99,0 03
(14,49/9,5m) |(0,099/0,09mi) | (0,219/0,19m)
6 12 12
®
Xantopren®H Typ1 | zeony | jedn. kropli jedh. ) 100 | 400 5 32 995 06
green (11,0g/8.8m)) | (0,279/0,26m) | (0,65g/0,59mi)
12 12 12
® -
Xantopren® M o2 | 2 | jeon kropli jedh. ) 130 | 400 % 62 994 07
mucosa V' 190g/76m) |(0.279/0,26ml) | (0,65g/0,59m)
12 12 12
® | *4
::Ia"mp’e“ L Typ3 | niebieski | jedn kropl jedh. 30 1:30 400 50 45 %5 08
ue (8.69/76m)) | (0.27g/0,26m) | (0,659/0,59mi)
12 12 12
® \J| *4
’Ffla"mp"e“ VL Typ3 | niebieski | jedn kropl jedh. %0 180 | 400 5 54 996 08
us (8.59/76ml) | (0,27g/0,26m) | (0,659/0,59mi)

"1 Przy temperaturze 23 °C/ 73 °F, 50 % wilgotnosci.
Wyzsza temperatura skarca, a nizsza wydtuza czas wigzania,
*2 1kreska podziatowa = 1,3 cm (w odniesieniu do dostepnego bloczka do mieszania)
*3 Dolny pierécien miseczki do mieszania odpowiada 7,6 ml
*4 W przypadku stosowania dozownika: 1 przesuw (4,5 g / 4,0 ml) + 6 kropli (0,14 g/ 0,13 ml)
Nalezy przestrzega¢ podanego schematu dawkowania.
Ninigjsze dane zostaly przekazane zgodnie z nasza najlepsza wiedza w oparciu 0 wyniki wewnetrznych badan.

Typ 0 = nadajaca sig do ugniatania konsystencja
Typ 1 = konsystencja o duzej gestosci

Typ 2 = konsystencja o sredniej gestosci

Typ 3 = konsystencja 0 matej gestosci

lekarzem. Unika¢ kontaktu ze skéra. Nosi¢ ubranie ochronne. Nalezy nosi¢ odpowiednie rekawiczki
(EN 374, kat. lll, np. Dermatril firmy KCL, Niemcy). Nie wkiada¢ do ust i nie potykac. Jezeli po potknieciu
wystapia dolegliwosci zdrowotne, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem. W rzadkich przypadkach moze
doj$¢ np. do niedroznosci jelit. U oséb nadwrazliwych moze pojawi¢ sig reakcja alergiczna na produkt. Nie
zaleca sie stosowania u kobiet karmiacych piersia oraz dzieci ponizej 6 roku zycia. Do stosowania tylko przez
lekarzy stomatologéw.

Nasze porady techniczne w zakresie zastosowania, czy to w mowie, pismie czy w drodze préb oparte sa na naszej najlepszej wiedzy i dobrej wierze, dziataja jednak
jako niewigzace wskazoéwki bez zadnej gwaranciji, takze w odniesieniu do ochrony praw oséb trzecich i nie zwalniajg uzytkownika od obowiazku wtasnej oceny czy
dostarczane przez nas produkty nadaja si¢ do zamierzo nych celéw i procedur. Zastosowanie, uzycie i opracowywanie produktéw nastepuje poza naszymi mozli-
wosciami kontroli i lezy dlatego wytacznie w obszarze odpowiedzialnosci uzytkownika. Gwarantujemy oczywiscie wolna od jakichkolwiek zastrzezer jako$c¢
naszych produktéw wedtug naszych Ogélnych Warunkéw Sprzedazy i Dystrybuciji.

Wersja: 01.2009



